Извещение  № 5-17-54
Уполномоченный орган администрации Сухобузимского района объявляет

о проведении  запроса котировок № 5-17-54 на право заключения муниципального контракта на поставку с доставкой и вводом в эксплуатацию  электрохирургического высокочастотного аппарата (электрокоагулятора) для нужд МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» в IV квартале 2010 г.

	Форма размещения заказа
	 Запрос котировок цен.

	 1.Наименование Заказчика

Место нахождения, почтовый адрес

Номер контактного телефона
	Муниципальное учреждение здравоохранения «Сухобузимская центральная районная больница»

663040, Красноярский край, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 84

8 (39199) 2-12-38

	Уполномоченный орган

Место нахождения, почтовый адрес

Номер контактного телефона

Контактное лицо
	Организационное управление администрации Сухобузимского района

663040, Красноярский край, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 44, каб. 1-6

8(39199)21785 

Лукина Елена Степановна

	2. Источник финансирования
	Денежные средства ФОМС и ФСС

	3. Форма котировочной заявки
	Форма №1 с приложением (таблицей предложений – Форма №2)

	4. Предмет  муниципального контракта с указанием  количества  товара и кратких его характеристик
	Поставка с доставкой и вводом в эксплуатацию  электрохирургического высокочастотного аппарата (электрокоагулятора) для нужд МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» в IV квартале 2010 года согласно спецификации.

	5. Место  поставки  товара
	Красноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 84

	6. Сроки поставок товаров 
	До 25 октября 2010 года

	7.Сведения о включенных в цену товаров:
	В цену контракта входит стоимость поставляемого оборудования, расходы Поставщика по доставке до места установки оборудования, вводу в эксплуатацию, уплате налогов, сборов и других обязательных платежей.

	8. Максимальная цена контракта
	190 000,00  рублей (Сто девяносто тысяч рублей 00 копеек)

	9. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие 


	Заявки на участие в котировках цен должны быть составлены на русском языке и направлены в письменной форме, доставлены по почте или лично до срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок, по адресу: 663040 Красноярский край, с. Сухобузимское, ул.  Комсомольская, 44, кабинет 1-6; тел:  8 (39199) 2-17-85. 

Заявки, отправленные по факсу и сканированные документы, отправленные электронной почтой, рассмотрению не подлежат.            

Заявки в виде электронного документа не принимаются ввиду отсутствия технической возможности проверки подлинности электронного документа (электронно-цифровой подписи).

Заявка принимается  в рабочее время   с 23.09.2010г. по 29.09.2010 г. с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00.

Дата и время окончания приема котировочных заявок  29.09.2010 г  до 16-00 час.

Время указано по часовому поясу г. Красноярска.  

	10.Срок и условия оплаты поставки товара                             
	Оплата осуществляется: безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» по факту поставки и ввода в эксплуатацию на основании счета-фактуры и акта ввода в эксплуатацию в течение 20 банковских дней с момента подписания акта ввода в эксплуатацию.

	11.Срок подписания победителям муниципального контракта
	Не ранее, чем через семь  дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

	12. Требование к участникам размещения заказа
	Сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков. 

	13. Прочие условия проведения запроса котировок цен


	Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в запросе котировок цен, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в запросе котировок цен.

	14. Прочие условия проведения запроса котировок цен
	Уполномоченный орган, официально разместивший на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок цен, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за один день до даты начала рассмотрения заявок на участие в запросе котировок цен.


УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. главного врача МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»                                            Е. В. Лукин
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель организационного управления

Администрации Сухобузимского района                                                                   С. В. Секацкий
Приложение №1

к Извещению № 5-17-54
Техническое задание на поставку с доставкой и вводом в эксплуатацию
электрохирургического высокочастотного аппарата (электрокоагулятора) для нужд МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» в IV квартале 2010 г
	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические требования (значение параметров)

	1. Общие требования

	1.1.
	Регистрационное удостоверения Минздрава России
	Наличие

	1.2.
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	Наличие 

	1.3.
	Параметры электропитания:

- Напряжение сети

- Ток, частота
	220 В

переменный,  50 Гц

	1.4.
	Номинальная выходная мощность
	не менее 350 Вт

	1.5. 
	Вес блока управления
	Не более 4 кг

	1.6.
	Гарантия на блок управления
	Не менее 3 лет

	1.7.
	Год выпуска 
	Не ранее 2010 г.

	2. Специальные требования

	2.1. 
	Восемь монополярных режимов:

1. чистое резание – резание без коагуляции;

2. резание с коагуляцией;

3. резание в пульсирующем режиме с глубокой попутной коагуляцией;

4. резание во влажной среде (ТУР, гистерорезекто- скопия);

5. мягкая плавная коагуляция – щадящая контактная коагуляция с плавным увеличением  толщины коагулянта;   

6. форсированная коагуляция – быстрая  контактная коагуляция;   

7. выпаривание тканевых структур, как в «сухой», так и во влажной среде;

8.бесконтактная монополярная коагуляция с возможностью контактного резания с глубокой коагуляцией 

Два биполярных режима:

1. биполярная коагуляция;

2. биполярное резание с коагуляцией;

 Две функции в режиме биполярной коагуляции:
	Наличие 

	2.2.
	Чистое резание -  монополярное резание без коагуляции (эффект радиоволны)
	Наличие 

	2.2.1. 
	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
	не менее 300 Вт

	2.2.2.
	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)
	не менее 1300 В

	2.3.
	Монополярное резание с коагуляцией
	Наличие 

	2.3.1..
	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
	не менее 300 Вт

	2.3.2.
	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)
	не менее 1300 В

	2.4.
	Монополярное резание в пульсирующем режиме с глубокой попутной коагуляцией
	Наличие

	2.4.1.
	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
	Не менее 100 Вт

	2.4.2.
	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)
	Не менее 1600 В

	2.5.
	Монополярное резание с коагуляцией во влажной среде
	Наличие

	2.5.1.
	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
	Не менее 350 Вт

	2.5.2.
	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)
	Не менее 1600 В

	2.6.
	Мягкая (плавная) контактная монополярная коагуляция  
	Наличие 

	2.6.1.
	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
	Не менее 100 Вт

	2.6.2.
	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)
	Не менее 800 В

	2.7.
	Форсированная  монополярная коагуляция
	Наличие

	2.7.1.
	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
	Не менее 150 Вт

	2.7.2.
	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)
	Не менее 1600 В

	2.8.
	Бесконтактная монополярная коагуляция с возможностью контактного резания с глубокой коагуляцией
	Наличие

	2.8.1.
	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
	Не менее 150 Вт

	2.8.2.
	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)
	Не менее 7000 В

	2.9.
	Монополярная вапоризация (выпаривание)
	Наличие

	2.9.1.
	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
	Не менее 350 Вт

	2.9.2.
	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)
	Не менее 1600 В

	2.10.
	Биполярная коагуляция
	Наличие

	2.10.1.
	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
	Не менее 120 Вт

	2.10.2.
	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)
	Не менее 650 В

	2.11.
	Биполярное резание с коагуляцией
	Наличие

	2.11.1.
	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
	Не менее 120 Вт

	2.11.2.
	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)
	Не менее 800 В

	2.12.
	Рабочая частота во всех режимах, кроме режима бесконтактной коагуляции.
	440 кГц

	2.13.
	Рабочая частота при разомкнутой цепи аппарата в режиме монополярной бесконтактной коагуляции.
	Не более 350 кГц

	2.14.
	Функция автоматического выключения подачи рабочего тока при завершении биполярной коагуляции
	Наличие 

	2.15.
	Функция автоматического включения подачи рабочего тока при захвате ткани и автоматического выключения подачи рабочего тока при завершении биполярной коагуляции
	Наличие 

	2.16.
	Возможность работы аппарата с односекционным нейтральным элетродом с контролем целостности его цепи 
	Наличие 

	2.17.
	Возможность работы аппарата с двухсекционым нейтральным электродом с контролем  присоединения нейтрального электрода к телу пациента  .
	Наличие 

	2.18.
	Система установки повышенной выходной мощности в начальной фазе разреза  ППС (Пиковая Пусковая Система)
	Наличие 

	2.19.
	Выбор режимов и регулировка выходной мощности при помощи плёночно-контактных кнопок
	Наличие 

	2.20.
	Независимая плавная регулировка выходной мощности всех режимов с их цифровой индикацией в ваттах
	Наличие 

	2.21.
	Сохранение в памяти последних установленных режимов и выходных мощностей 
	Наличие 

	2.22.
	Активация монополярных рабочих режимов двухклавишной педалью
	Наличие 

	2.23.
	Активация монополярных рабочих режимов при помощи держателя монополярных электродов с кнопками управления
	Наличие 

	2.24.
	Активация режима биполярной коагуляции одноклавишной биполярной педалью
	Наличие 

	2.25.
	Активация биполярных рабочих режимов двухклавишной биполярной педалью
	Наличие 

	2.26.
	Возможность подключения аппарата аргоноплазменной коагуляции для совместной работы
	Наличие 

	2.27.
	Система контроля и индикации (световой и звуковой)  исправности цепи нейтрального электрода
	Наличие 

	2.28.
	Уровень безопасности

- Аппарат должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 50267.0 (МЭК 601-1), ГОСТ Р 50267.2 (МЭК 601-2-2 )

- Аппарат должен быть самого высокого уровня по электробезопасности тип CF и класс 2 (тип CF - токи утечки минимальные, класс 2 - при работе  аппарата не требуется дополнительное защитное заземление).
	Наличие

Наличие 

	2.29.
	Совместимость с видеосистемами, отсутствие помех для работы видеомонитора
	Наличие 

	2.30.
	Наличие защиты от воздействия разрядных токов дефибриллятора
	Наличие 

	2.31.
	Наличие на корпусе аппарата рекомендаций по режимам и мощностям для применяемых инструментов
	Наличие 

	2.32.
	Прочный корпус из изоляционного материала обеспечивающий высокую электробезопасность
	Наличие 

	3. Комплектация

	3.1.
	Е353В ВЧ электрохирургический блок, 350 Вт; моно-рез: ЧИСТОЕ, СМЕСЬ, СМЕСЬ1, ТУР; моно-коаг: МЯГКАЯ, ФОРС, СПРЕЙ, ВАП; биполяр: БИ-КОАГ, БИ-СМЕСЬ; пуск с руки; би-авто
	Наличие 

	3.2.
	ЕР202 Педаль двухклавишная
	Наличие 

	3.3.
	ЕР204 Педаль двухклавишная биполярная
	Наличие 

	3.4.
	ЕН231 Нейтральный электрод из токопроводящей резины (240 х 170 мм, 408 см кв.)
	Наличие 

	3.5.
	ЕН234 Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м)
	Наличие 

	3.6.
	ЕН341 Держатель монополярных электродов (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм)
	Наличие 

	3.7.
	ЕН346 Держатель монополярных электродов с кнопками управления (длина кабеля 3 м)
	Наличие 

	3.8.
	ЕН330Е Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов "евростандарт" (длина кабеля 3 м)
	Наличие 

	3.9.
	ЕМ123 Монополярный инструмент, электрод-нож узкий (длина 30 мм, сечение 2 х 0,5 мм)
	Наличие 

	3.10.
	ЕМ122 Монополярный инструмент, электрод-нож тонкий изогнутый (длина 30 мм, сечение 3 х 0,5 мм)
	Наличие 

	3.11.
	ЕМ105 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 15 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм)
	Наличие 

	3.12.
	ЕМ107-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (10 мм, длина 28 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм)
	Наличие 

	3.13.
	ЕМ101C Монополярный инструмент, электрод-шарик CLEANTips(4 мм, длина 28 мм, с изоляцией)
	Наличие 

	3.14.
	ЕМ103C Монополярный инструмент, электрод-шарик CLEANTips (8 мм, длина 28 мм, с изоляцией)
	Наличие 

	3.15.
	ЕМ181 Монополярный инструмент, электрод-нож тонкий (длина 94 мм, с изоляцией, сечение 3 х 0,5 мм)
	Наличие 

	3.16.
	ЕМ141 Монополярный инструмент, электрод-крючок (длина 150 мм, с изоляцией, с фиксацией)
	Наличие 

	3.17.
	ЕМ256ССЕ Биполярный пинцет прямой для общей хирургии CLEANTips (длина 250 мм, размер площадки 8 мм х 2 мм); "евростандарт"
	Наличие 

	3.18.
	ЕМ258ССЕ Биполярный пинцет загнутый для общей хирургии CLEANTips (длина 250 мм, размер площадки 8 мм х 2 мм); "евростандарт"
	Наличие 

	3.19.
	CD06100 Видеоруководство пользователя: аппараты ФОТЕК Е352, ФОТЕК Е353, ФОТЕК Е354
	Наличие 

	4. Дополнительные условия

	4.1.
	Обучающие видеоматериалы
	Наличие

	4.2.
	Инструкция пользователя на русском языке
	Наличие 


При заполнении заявки требуется указывать конкретные значения характеристики оборудования.

В случае их отсутствия, такие заявки будут рассматриваться как несоответствующие требованиям по заполнению заявки. 

Все оборудование, входящее в комплект поставки, должно быть новым, невосстановленным, не ранее 2010 года выпуска.
Оборудование должно поставляться в упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя, упаковка должна иметь товарный вид и обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке.

И.о. главного врача
МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»                                                                                      Е. В. Лукин
Форма 1
К Извещению № 5-17-34
Дата: __________________

Полное наименование претендента:___________________________________ ________

ИНН: _____________________________________________________________________

Полные банковские реквизиты: __________________________________________________

Точный юридический/фактический адрес претендента, телефон, факс, e-mail: ________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Полностью должность и ФИО руководителя и на основании какого документа действует.
Кому: Организационное управление администрации Сухобузимского района

Котировочная заявка на участие в запросе котировок цен № 5-17-54
Будучи уполномоченными представлять и действовать от имени ________________________________________ (далее "поставщик"), мы, нижеподписавшиеся настоящим предлагаем поставить электрохирургический высокочастотный аппарат (электрокоагулятор) ________(УКАЗАТЬ КОНКРЕТНОЕ НАЗВАНИЕ И МОДЕЛЬ) (2010 года выпуска) на общую сумму ____________________, подтверждаемую прилагаемой таблицей предложений (форма 2), которая является неотъемлемой частью данной котировочной заявки,  на следующих условиях:

1. Цена контракта − фиксированная на срок действия муниципального контракта с учётом всех расходов, в том числе  стоимости поставляемого оборудования, расходов по доставке до места установки оборудования, вводу в эксплуатацию, уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

 2.  Место поставки: Красноярский край, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 84;

3.Срок поставки товара:  до 25 октября 2010 года;

4.Сроки и условия оплаты: безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» по факту поставки и ввода в эксплуатацию на основании счета-фактуры и акта ввода в эксплуатацию в течение 20 банковских дней с момента подписания акта ввода в эксплуатацию.

В случае если наша котировочная заявка будет отвечать всем требованиям, установленным в извещении  о проведении  запроса котировок и таблице предложений, и в которой указана наиболее низкая цена товара, мы берем на себя обязательство подписать муниципальный контракт с МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» на поставку товара  в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок  и таблице предложений, условиями наших предложений в срок не ранее, чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола и исполнить его.

В случае если наше предложение по цене контракта будет лучшим после предложений победителя запроса котировок, а победитель запроса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с заказчиком, мы обязуемся подписать данный муниципальный контракт на поставку товара  в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок и таблице предложений. До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка будет исполнять роль обязательного договора между нами.

Руководитель_______________      ______________________  ____________________

                      (должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)





м.п.

Приложения: на ___________ л. в 1 экз. (Таблица предложений).

Форма 2 

к Извещению № 5-17-54
претендент заполняет графу №3
Таблица предложений на поставку с доставкой и вводом в эксплуатацию
электрохирургического высокочастотного аппарата (электрокоагулятора) ________(УКАЗАТЬ КОНКРЕТНОЕ НАЗВАНИЕ И МОДЕЛЬ)_ для нужд МУЗ «Сухобузимская ЦРБ» в IV квартале 2010 г
	№ п/п
	Наименование параметра
	Предложение поставщика



	1
	2
	3

	1. Общие требования

	1.1.
	Регистрационное удостоверения Минздрава России
	

	1.2.
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	

	1.3.
	Параметры электропитания:

- Напряжение сети

- Ток, частота
	

	1.4.
	Номинальная выходная мощность
	

	1.5. 
	Вес блока управления
	

	1.6.
	Гарантия на блок управления
	

	1.7.
	Год выпуска
	

	2. Специальные требования

	2.1. 
	Восемь монополярных режимов:

1. чистое резание – резание без коагуляции;

2. резание с коагуляцией;

3. резание в пульсирующем режиме с глубокой попутной коагуляцией;

4. резание во влажной среде (ТУР, гистерорезекто- скопия);

5. мягкая плавная коагуляция – щадящая контактная коагуляция с плавным увеличением  толщины коагулянта;   

6. форсированная коагуляция – быстрая  контактная коагуляция;   

7. выпаривание тканевых структур, как в «сухой», так и во влажной среде;

8.бесконтактная монополярная коагуляция с возможностью контактного резания с глубокой коагуляцией 

Два биполярных режима:

1. биполярная коагуляция;

2. биполярное резание с коагуляцией;

 Две функции в режиме биполярной коагуляции:
	

	2.2.
	Чистое резание -  монополярное резание без коагуляции (эффект радиоволны)
	

	2.2.1. 
	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
	

	2.2.2.
	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)
	

	2.3.
	Монополярное резание с коагуляцией
	

	2.3.1..
	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
	

	2.3.2.
	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)
	

	2.4.
	Монополярное резание в пульсирующем режиме с глубокой попутной коагуляцией
	

	2.4.1.
	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
	

	2.4.2.
	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)
	

	2.5.
	Монополярное резание с коагуляцией во влажной среде
	

	2.5.1.
	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
	

	2.5.2.
	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)
	

	2.6.
	Мягкая (плавная) контактная монополярная коагуляция  
	

	2.6.1.
	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
	

	2.6.2.
	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)
	

	2.7.
	Форсированная  монополярная коагуляция
	

	2.7.1.
	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
	

	2.7.2.
	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)
	

	2.8.
	Бесконтактная монополярная коагуляция с возможностью контактного резания с глубокой коагуляцией
	

	2.8.1.
	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
	

	2.8.2.
	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)
	

	2.9.
	Монополярная вапоризация (выпаривание)
	

	2.9.1.
	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
	

	2.9.2.
	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)
	

	2.10.
	Биполярная коагуляция
	

	2.10.1.
	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
	

	2.10.2.
	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)
	

	2.11.
	Биполярное резание с коагуляцией
	

	2.11.1.
	Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом
	

	2.11.2.
	Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p)
	

	2.12.
	Рабочая частота во всех режимах, кроме режима бесконтактной коагуляции.
	

	2.13.
	Рабочая частота при разомкнутой цепи аппарата в режиме монополярной бесконтактной коагуляции.
	

	2.14.
	Функция автоматического выключения подачи рабочего тока при завершении биполярной коагуляции
	

	2.15.
	Функция автоматического включения подачи рабочего тока при захвате ткани и автоматического выключения подачи рабочего тока при завершении биполярной коагуляции
	

	2.16.
	Возможность работы аппарата с односекционным нейтральным элетродом с контролем целостности его цепи 
	

	2.17.
	Возможность работы аппарата с двухсекционым нейтральным электродом с контролем  присоединения нейтрального электрода к телу пациента  .
	

	2.18.
	Система установки повышенной выходной мощности в начальной фазе разреза  ППС (Пиковая Пусковая Система)
	

	2.19.
	Выбор режимов и регулировка выходной мощности при помощи плёночно-контактных кнопок
	

	2.20.
	Независимая плавная регулировка выходной мощности всех режимов с их цифровой индикацией в ваттах
	

	2.21.
	Сохранение в памяти последних установленных режимов и выходных мощностей 
	

	2.22.
	Активация монополярных рабочих режимов двухклавишной педалью
	

	2.23.
	Активация монополярных рабочих режимов при помощи держателя монополярных электродов с кнопками управления
	

	2.24.
	Активация режима биполярной коагуляции одноклавишной биполярной педалью
	

	2.25.
	Активация биполярных рабочих режимов двухклавишной биполярной педалью
	

	2.26.
	Возможность подключения аппарата аргоноплазменной коагуляции для совместной работы
	

	2.27.
	Система контроля и индикации (световой и звуковой)  исправности цепи нейтрального электрода
	

	2.28.
	Уровень безопасности

- Аппарат должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 50267.0 (МЭК 601-1), ГОСТ Р 50267.2 (МЭК 601-2-2 )

- Аппарат должен быть самого высокого уровня по электробезопасности тип CF и класс 2 (тип CF - токи утечки минимальные, класс 2 - при работе  аппарата не требуется дополнительное защитное заземление).
	

	2.29.
	Совместимость с видеосистемами, отсутствие помех для работы видеомонитора
	

	2.30.
	Наличие защиты от воздействия разрядных токов дефибриллятора
	

	2.31.
	Наличие на корпусе аппарата рекомендаций по режимам и мощностям для применяемых инструментов
	

	2.32.
	Прочный корпус из изоляционного материала обеспечивающий высокую электробезопасность
	

	3. Комплектация

	3.1.
	Е353В ВЧ электрохирургический блок, 350 Вт; моно-рез: ЧИСТОЕ, СМЕСЬ, СМЕСЬ1, ТУР; моно-коаг: МЯГКАЯ, ФОРС, СПРЕЙ, ВАП; биполяр: БИ-КОАГ, БИ-СМЕСЬ; пуск с руки; би-авто
	

	3.2.
	ЕР202 Педаль двухклавишная
	

	3.3.
	ЕР204 Педаль двухклавишная биполярная
	

	3.4.
	ЕН231 Нейтральный электрод из токопроводящей резины (240 х 170 мм, 408 см кв.)
	

	3.5.
	ЕН234 Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м)
	

	3.6.
	ЕН341 Держатель монополярных электродов (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм)
	

	3.7.
	ЕН346 Держатель монополярных электродов с кнопками управления (длина кабеля 3 м)
	

	3.8.
	ЕН330Е Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов "евростандарт" (длина кабеля 3 м)
	

	3.9.
	ЕМ123 Монополярный инструмент, электрод-нож узкий (длина 30 мм, сечение 2 х 0,5 мм)
	

	3.10.
	ЕМ122 Монополярный инструмент, электрод-нож тонкий изогнутый (длина 30 мм, сечение 3 х 0,5 мм)
	

	3.11.
	ЕМ105 Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 15 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм)
	

	3.12.
	ЕМ107-1 Монополярный инструмент, электрод-петля (10 мм, длина 28 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм)
	

	3.13.
	ЕМ101C Монополярный инструмент, электрод-шарик CLEANTips(4 мм, длина 28 мм, с изоляцией)
	

	3.14.
	ЕМ103C Монополярный инструмент, электрод-шарик CLEANTips (8 мм, длина 28 мм, с изоляцией)
	

	3.15.
	ЕМ181 Монополярный инструмент, электрод-нож тонкий (длина 94 мм, с изоляцией, сечение 3 х 0,5 мм)
	

	3.16.
	ЕМ141 Монополярный инструмент, электрод-крючок (длина 150 мм, с изоляцией, с фиксацией)
	

	3.17.
	ЕМ256ССЕ Биполярный пинцет прямой для общей хирургии CLEANTips (длина 250 мм, размер площадки 8 мм х 2 мм); "евростандарт"
	

	3.18.
	ЕМ258ССЕ Биполярный пинцет загнутый для общей хирургии CLEANTips (длина 250 мм, размер площадки 8 мм х 2 мм); "евростандарт"
	

	3.19.
	CD06100 Видеоруководство пользователя: аппараты ФОТЕК Е352, ФОТЕК Е353, ФОТЕК Е354
	

	4. Дополнительные условия

	4.1.
	Обучающие видеоматериалы
	

	4.2.
	Инструкция пользователя на русском языке
	


Руководитель_______________      ______________________  ____________________

                      (должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)



м.п.

Приложение № 2 
к Извещению № 5-17-54
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 5-17-54
на поставку тавра для муниципальных нужд 
с. Сухобузимское







«____»____________ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Сухобузимская центральная районная больница», в лице исполняющего обязанности главного врача Лукина Евгения Владимировича, действующей на основании Распоряжения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и победитель запроса котировок (единственный участник) _________________________________, в лице ___________________________, действующий на основании ______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

:

1. Предмет контракта.

1.1. «Поставщик» принимает на себя обязательства осуществить поставку и доставку электрохирургического высокочастотного аппарата (электрокоагулятора) ________________ (далее – оборудование) и осуществить ввод в эксплуатацию в обусловленный срок, а «Заказчик» принять и оплатить оборудование по условиям настоящего контракта в номенклатуре, количестве и по ценам, указанным в спецификации (приложение 1), которая является неотъемлемой частью контракта.

1.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и характеристикам, указанным в спецификации.

1.3. Все оборудование, входящее в комплект поставки, должно быть новым, 
невосстановленным, не ранее 2010 года выпуска.

1.4. В комплект поставки должны входить все необходимые материалы и комплектующие для обеспечения работоспособности оборудования, обучающие видеоматериалы, руководство пользователя на русском языке на бумажном носителе.

1.5. Оборудование должно поставляться в упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя, упаковка должна иметь товарный вид и обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке. 

2. Цена контракта и порядок расчетов.

2.1. Цена контракта установлена на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок запроса котировок № 5-17-54 от ____________ и составляет _____________ рублей, в том числе НДС __________ рублей (НДС не облагается).

2.2. В цену контракта входит стоимость поставляемого оборудования, расходы Поставщика по доставке до места установки оборудования, вводу в эксплуатацию, уплате налогов, сборов и других обязательных платежей. 

2.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.4. Оплата осуществляется: безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» по факту поставки и ввода в эксплуатацию на основании счета-фактуры и акта ввода в эксплуатацию в течение 20 банковских дней с момента подписания акта ввода в эксплуатацию.
2.5. Источник финансирования – денежные средства ФОМС и ФСС.

3. Срок поставки и ввода в эксплуатацию.

3.1. Срок поставки оборудования и ввода в эксплуатацию по настоящему контракту: 
-до 25 октября 2010 года.
4. Обязанности Сторон.

4.1. «Поставщик» обязан:

- известить «Заказчика» о дате и времени  поставки по телефону, факсу за один день до дня поставки;

- осуществить поставку оборудования надлежащего качества, в количестве и по ценам, предусмотренным спецификацией, по адресу: Красноярский край, Сухобузимский район с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 84 , МУЗ «Сухобузимская ЦРБ»;
- осуществить контроль за доставкой оборудования;

- осуществить выгрузку и доставку оборудования в помещение, указанное «Заказчиком» в момент поставки оборудования;

- вместе с поставляемым оборудованием представить: 

1. Сертификат соответствия Госстандарта РФ (копия);

2. Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития РФ (копия);

3.Санитарно-эпидемиологическое заключение (гигиеническое заключение) Роспотребнадзора РФ (копия);

4. Эксплуатационную документацию, включающую в себя технические характеристики и инструкцию по эксплуатации (руководство пользователя) на русском языке;

5. Гарантийный талон на оборудование, либо другие документы, в которых определены все условия гарантии (оригинал заполненного и подписанного гарантийного талона на каждую единицу оборудования);

6. Для установки и ввода в эксплуатацию предоставить копию лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники, либо соответствующий договор с организацией, имеющей указанную лицензию с приложением копии лицензии данной организации;

- произвести работы по вводу в эксплуатацию в соответствии с п. 5 контракта;

- в присутствии представителей «Заказчика» протестировать оборудование для подтверждения его работоспособности;

- провести инструктаж персонала «Заказчика» правилам работы с оборудованием. 

4.2. «Заказчик» обязуется: 

- осуществить приемку по количеству и качеству в соответствии с разделом 5 настоящего контракта;

- произвести оплату поставленного оборудования.

5. Требования к приемке и качеству оборудования

5.1. Одновременно с поставкой оборудования «Поставщик» обязан предоставить «Заказчику» накладную, счет-фактуру и акт приема-передачи в двух экземплярах, подписанные со стороны «Поставщика».

5.2. «Заказчик» обязан подписать акты приема-передачи оборудования непосредственно в момент получения оборудования, при условии полного соответствия поставленного оборудования техническому заданию (приложение 1), в том числе марке, модели, всем техническим характеристикам, комплектности и передать их «Поставщику». 

5.3. Заказчик, в случае отсутствия претензий к поставленному оборудованию, обязан подписать акты приема-передачи оборудования и один экземпляр вернуть «Поставщику».

5.4. В день поставки оборудования «Поставщик» обязан приступить к вводу оборудования в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию производится в соответствии с п. 5.3 методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных письмом Министерства здравоохранения РФ от 27.10.2003 г. № 293-22/233. 

5.5. По окончании ввода оборудования в эксплуатацию «Поставщик» обязан предоставить «Заказчику» акт ввода в эксплуатацию в двух экземплярах.

5.6. «Заказчик», в случае отсутствия претензий к качеству оборудования и выполнения «Поставщиком» всех необходимых действий по вводу оборудования в эксплуатацию, обязан подписать акты ввода в эксплуатацию и один экземпляр вернуть «Поставщику». 

5.7. Право собственности на оборудование переходит к «Заказчику» с момента подписания акта приема - передачи.

5.8. «Поставщик» гарантирует качество и исправность поставляемого оборудования.

5.9. В случае обнаружения недостатка оборудования либо оборудования несоответствующего качества «Заказчик» вправе потребовать от «Поставщика» по своему усмотрению предоставления следующего объема гарантий качества:

- безвозмездное устранение недостатков в 5-тидневный срок;

- безвозмездную замену оборудования ненадлежащего качества оборудованием надлежащего качества в течение 5 календарных дней.

6. Ответственность сторон.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

6.2. «Поставщик» обязан возместить «Заказчику» убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего контракта в полной сумме сверх неустойки.

6.3. За просрочку исполнения обязательств по контракту «Поставщик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недопоставленного оборудования за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

6.4. За просрочку исполнения обязательств по оплате поставленного оборудования «Поставщик» вправе требовать от «Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

     7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Разрешение споров.

8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ними Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 15 дней.

9. Порядок расторжения контракта.

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон, с возмещением понесенных убытков, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой стороне.

9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

9.4. Настоящий контракт, может быть, расторгнут по следующим основаниям:

- при задержке поставки «Поставщиком» оборудования более чем на 5 календарных дней;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения поставки оборудования;

- при систематическом, не менее 2-х раз, получении оборудования ненадлежащего качества.

9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:

- принять оборудование надлежащего качества, фактически поставленное «Поставщиком»;

- в течение трех рабочих дней после получения от «Поставщика» счета-фактуры подписать его или дать мотивированный отказ;

- в течение 10 календарных дней с момента подписания счета оплатить фактически поставленное «Поставщиком» оборудование.

10. Срок действия контракта.

10.1. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2010 года. 

10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых по условиям настоящего контракта.

11. Особые условия.

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11.3. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена «Поставщика», за исключением случаев, если новый «Поставщик» является правопреемником «Поставщика» по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

12.Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

«ЗАКАЗЧИК»



         «ПОСТАВЩИК»

	МУЗ «Сухобузимская ЦРБ», 663040 Краснояский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 84, тел. 8 (39199) 2-12-38 

ИНН/КПП 2435001733/243501001

р/с 40204810200000001045

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001

И.о. главного врача  

__________________ Е. В. Лукин
	____________________


 Приложение 1
                                                                                                                                              к муниципальному контракту № 5-17-54
                                                                                                                                              от ______________2010 г.
Спецификация
	№

п\п
	Наименование, характеристика товара, марка, модель
	Единица измерения
	Кол-во
	Цена за единицу товара без НДС, руб.
	Сумма без НДС, руб.
	НДС, %
	НДС, руб.
	Общая стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
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И.о.главного врача  

__________________ Е. В. Лукин
	


